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Rezumat 
 

La teza de master cu tema “Sistem informațional pentru dirijarea dispozitivului de livrare a 

substanțelor gazoase” 

 

Lucrarea cuprinde 3 capitole, 2 figure, 2 tabele, 14 surse bibliografice. 

 

Scopul lucrării: constă în proiectarea unui sistem informațional pentru gestionarea a sistemului 

hardware de livrare a substanțelor gazoase. 

Domeniul de cercetare îl constituie aspectele teoretice și practice de realizare a sistemului 

complex imformațional pentru gestionare efecientă a procesului de livrare substanțelor gazoase. 

Originalitate științifică, pe bază soluțiilor utilizate în lucrarea este realizat sistem original și 

efecient pentru dirijarea a procesului de livrare substanțelor gazoase. 

 

 

Teza cuprinde în sine introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie și o anexă. 

 

Capitolul 1 — descrie aspecte teoretice în domeniul livrării substanțelor gazoase(Oxygenului). 

Se descrie domeniile de aplicarea substanțelor gazoase în domeniul medicinei. Însă descrie 

probleme care pot fi cauzate de livrare substanțelor gazoase necalitative. 

 

 

Capitolul 2 — conține aspectele teoretice despre realizare sistemului informațional descris în 

lucrarea. Descrieri tehnice ale componențelor utilizate, ce dă posibilitatea a profunda în 

concordanța sistemului software cu cea hardware. 

 

 

Capitolul 3 — descrie rezultatele reale. Procesul de realizare practic și imagini a rezultatului 

final a lucrării. Însa conține analiza practică a soluțiilor tehnice. 

 

În concluzie se face analiza succintă a rezultatelor a lucrării, sînt determinate care subiectele sînt 

realizate complect și care din ele  trebuie fie prelucrate, care subiecte a cauzat probleme însă a 

fost rezolvate și cum acește soluții reflectează pe lucru în spital, de exemplu, în care soluție din 

această lucrare poate fi instalată. 
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ANNOTATION 

 

For the master's thesis on "Information system for directing the delivery device of gaseous 

substances" 

 

 The paper includes 3 chapters, 10 figures, 4 tables, 15 bibliographic sources. 

 

 The purpose of the paper: is to design an information system for the management of the 

hardware system for the delivery of gaseous substances. The field of research is the theoretical 

and practical aspects of the realization of the complex information system for efficient 

management of the process of delivery of gaseous substances. Scientific originality, based on the 

solutions used in the paper is made original and efficient system for directing the process of 

delivery of gaseous substances. The thesis itself includes an introduction, three chapters, 

conclusions, a bibliography and an appendix. 

 

 

 

 Chapter 1 describes theoretical aspects in the field of delivery of gaseous substances (Oxygen). 

The fields of application of gaseous substances in the field of medicine are described. But it 

describes problems that can be caused by the delivery of low-quality gaseous substances. 

 

 

 Chapter 2 - contains the theoretical aspects about the realization of the information system 

described in the paper. Technical descriptions of the components used, which gives the 

possibility to deepen the concordance of the software system with the hardware one. 

 

 

 Chapter 3 - describes the real results. The process of practical realization and images of the final  

result of the work. But it contains the practical analysis of technical solutions. In conclusion, a 

brief analysis of the results of the work is made, it is determined which subjects are completely 

completed and which ones need to be processed, which subjects caused problems but were 

solved and how these solutions reflect the work in the hospital, for example, in which solution of 

this work can be installed. 
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INTRODUCERE. 
 

În acest moment, livrarea de gaze, inclusiv oxigen, dioxid de carbon și altele către consumator 

(adică echipament medical care folosește substanțe gazoase pentru munca sa) se efectuează direct. 

Nu există dispozitive de control pe traseul gazului, ceea ce poate duce la diverse probleme, atât în 

funcționarea echipamentului în sine, cât și pentru a crea o situație de urgență periculoasă pentru 

personalul care lucrează cu acest echipament și pentru persoanele deservite de acest 

echipament(ex. Pacient conectat la sistem de ventilare) 

 

Această problemă necesită atât soluții tehnice, cât și software. Deoarece pentru o funcționare 

eficientă, este necesar să se creeze un sistem complex care să controleze fluxul de gaz, puritatea 

acestuia, absența scurgerilor și, de asemenea, să completeze acest lucru cu posibilitatea de a 

notifica persoanele responsabile cu privire la orice defecțiuni, urgențe etc. De asemenea, pentru a 

permite personalului de întreținere să răspundă rapid la orice defecțiuni pe care echipamentele 

conectate la sistemul de distribuție a gazului nu le pot semnaliza 

 

De asemenea, acest sistem vă va permite să controlați volumul de gaz consumat, să controlați 

utilizarea acestuia și să stabiliți persoane responsabile în cazul în care lucrul incorect al acestora 

cu echipamentele conectate la sistem a dus la consecințe negative. 
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